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BSWAY"® Gebrauchsanweisung

BSWAY COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (KOLLOIDALES GOLD)
Vorderer Nasenabstrich

Test zur Eigenanwendung - Befristete Sonderzulassung zur Eigenanwendung
nach §11 MPG in Deutschland (BfArM GZ: 5640-S-386/21)

Bitte lesen Sie zuerst diese Gebrauchsanweisung genau durch. Sie bekommen hier wichtige Informationen
Uber den Schnelltest. Offnen Sie die Folienverpackung der Testkassette erst kurz bevor Sie sich testen
wollen. Selbststéndige Durchfilhrung des Schnelltests ab 18 Jahren. Die Anwendung bei Jugendlichen und
Kindern soll unter Aufsicht von Erwachsenen durchgefiihrt werden.

In welchen Situationen sollten Sie einen Schnelltest machen?

Wenn Sie Kontakt zu einer
Person hatten, die mit dem
Corona-Virus SARS-COV-2

* infiziert sein kénnte.

% # Gehen Sie dann sofort nach
Hause und vermeiden Sie
l Kontakte zu anderen Personen.

Frihestens nach zwei bis drei

# Tagen nach dem Kontakt kénnen
Sie einen Schnelltest machen.
Wenn Sie den Schnelltest davor
machen, dann kann das Ergebnis
falsch sein.

Wenn Sie sich krank fohlen. Und
wenn Sie typische Symptome wie
zum Beispiel: Husten, Schnupfen,
Fieber haben oder wenn Sie nicht
mehr richtig riechen oder
schmecken kénnen.

Dann testen Sie sich bitte so schnell
wie moglich. Wenn Sie langer warten
kann der Schnelltest das Virus nicht
mehr so leicht in der Nase
nachweisen.

Wenn Sie wissen wollen, ob Sie
ansteckend sind.
1 Das Ergebnis vom Schnelitest gilt nur fir

* 2, den Tag, an dem der Test gemacht wird.

",. Deshalb ist es ideal, wenn Sie auch an
¥ den folgenden Tagen jeweils einen Test

machen. Nur dann kénnen Sie sicher

’ ‘ sein, dass Sie niemanden anstecken.
Wichtig:
Wenn der Test positiv ist, miissen Sie
das sofort bei lhrem zustandigen
Gesundheitsamt melden. Gehen Sie
gleich nach Hause und isolieren Sie sich
selbst von anderen Personen.

Aber: Wenn Sie wissen wollen, ob Sie

# 4 | infiziert sind?
- /_* Das kénnen Sie nur mit Untersuchungen
P in einem Labor sicher erfahren.
. " Der Schnelltest zeigt aber, ob eine
' n Person ansteckend ist.
‘ Bitte denken Sie daran: das Ergebnis gilt

nur fur den Tag, an dem der Test
gemacht wird. Am néchsten Tag kann das
Ergebnis schon anders sein.

Informationen zum Schnelltest

1. Achten Sie darauf, dass alle E)
Teile vom Schnelltest
Zimmertemperatur haben.

d)
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2. Zum Schnelltest gehéren 5 Einzelteile:

a) Eine in Folie verpackte Testkassette

b) ein Réhrchen mit Testflussigkeit

c) ein Stabchen, mit dem Sie die Probe aus
der Nase aufnehmen kénnen

d) diese Gebrauchsanweisung

) ein Plastikbeutel fur den Mill

Das missen Sie zusatzlich herrichten:
- Einen Timer oder Wecker
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Wie testen Sie sich richtig mit dem Stabchen?

Schritt 1:
Schnéuzen Sie sich grindlich die Mase.

Waschen Sie Ihre Hande vor dem Test -~
gruindlich mit Wasser und Seife, Oder
benutzen Sie ein Desinfektionsmittel, =

in dem Alkohol enthalten ist.

Schritt 2:

Packen Sie alle Teile aus. Die Folien-

Verpackung der Testkassette darf

nicht beschadigt sein. Offnen Sie die ‘ .
Folienverpackung erst kurz bevor Sie 5
den Test machen wollen.

Schritt 3:

Schrauben Sie den lila Deckel vom ,l
Rohrchen mit der Testfliissigkeit ab. i
Achtung: Sie durfen die Flussigkeit H
nicht verschitten! {

Schritt 4:

Nehmen Sie das Stébchen aus der

Verpackung, ohne die Watte zu

bertihren. Machen Sie auf dem

Stabchen eine Markierung bei 2-2,5 cm.

Bitte berlihren Sie dabei die Watte

nicht mit Handen oder irgendwelchen
Gegensténden oder dem Papier! Links U
am Blattrand finden Sie eine Mess-

Hilfe. Messen Sie von der Spitze der

Watte aus.

Achtung: Tauchen Sie die Watte nicht

vor dem Test in das Rohrchen! G

Schritt 5:

« Lehnen Sie lhren Kopf etwas nach
hinten.

* Halten Sie das Stébchen direkt hinter
der Markierung. Schieben Sie die
Watte-Seite vom Stabchen vorsichtig
bis zu Ihren Fingern in ein Nasenloch.
Das ist unangenehm, darf aber nicht
weh tun! Drehen Sie das Stabchen
dabei ein wenig. Es muss die Nasen-
wand berlihren.

« Drehen Sie es 5 Mal an der Nasen-
wand entlang.

« Ziehen Sie dann das Stabchen wieder
vorsichtig heraus. - ;/\_/\
« Wiederholen Sie das Ganze in lhrem \

anderen Nasenloch.

Benutzen Sie dafir das gleiche

Stébchen!

Das ist Ihre Probe!

Schritt 6:

Stecken Sie das Stabchen direkt in das
Réhrchen mit der Testflussigkeit.
Ruhren Sie das Stabchen 10 mal in der
Flussigkeit um.
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Schritt 7:

« Streifen Sie das Proben-Material an der
Wand des Réhrchens von der Watte in
die Testflussigkeit.

« Ziehen Sie das Stébchen langsam
heraus. Der Wattetupfer muss am
Rand vom Réhrchen entlangstreifen.

« Brechen Sie die Spitze an der dafiir
vorgesehenen Stelle ab, die Watte
bleibt im Réhrchen.

Schritt 8:

Schrauben Sie den lilafarbenen Deckel
auf das Roéhrchen. Schitteln Sie das
Réhrchen, damit sich alles gut vermischt.

Schritt 9:

Nehmen Sie jetzt die Testkassette aus
der Verpackung. Legen Sie die Test-
Kassette flach auf den Tisch.

Schritt 10:
Schrauben Sie die durchsichtige
Schutzkappe vom Deckel ab.

Schritt 11:

Die Testkassette hat eine rundliche Mulde,
die mit,S” gekennzeichnet ist. Traufeln
Sie genau 2 Tropfen von der Proben-
Flussigkeit aus dem Rohrchen direkt

von oben in diese Mulde.

Achtung: Traufeln Sie nicht zuviel
Probenfiissigkeit auf die Testkassette.
Sonst kénnte der Test ungltig werden.
Starten Sie jetzt Ihren Timer oder
Wecker. Er ist auf 15 Minuten eingestellt.

Schritt 12:

Nach ungefahr einer Minute erscheint
auf der Testkassette schon der Kontroll-
Streifen bei C. Das ist aber noch nicht
das Ergebnis. Sie kénnen das Ergebnis
erst nach 15 Minuten ablesen.
Wichtig: Warten Sie aber nicht langer
als 20 Minuten. Sonst ist der Test
ungliltig und Sie mussen einen neuen
Test machen.

Schritt 13:

Packen Sie alle Teile in den Plastibeutel.
VerschlieRen Sie den Beutel gut.
Entsorgen Sie ihn Uber den Restmull.
Beachten Sie die geltenden 6rtlichen
Vorschriften.

BSWAY"®

BSWAY COVID-19 ANTIGEN SCHNE
Vorderer Nasenabstrich

Was bedeuten die Ergebnisse?

In Anzeigefeld der Test-K tte gibt es 2 Markierungen. Sie haben die Buchstaben C und T.
C fur ,Control” (englisch fiir Kontrolle) und T fur , Test".

Das Ergebnis ist positiv:
wenn 2 Striche erscheinen: 1 Strich an der C-Markierung und 1 Strich an der T-Markierung.
Das Ergebnis ist auch positiv, wenn einer der Striche nur ganz leicht gefarbt ist.

Das Ergebnis ist negativ:
wenn nur 1 Strich an der C-Markierung erscheint.

as Ergebnis ist ungiiltig:
wenn an der C-Markierung kein Strich erscheint. Oder wenn auch nur ein Strich an der
‘T-Markierung erscheint.
Wiederholen Sie den Test noch einmal mit einem neuen Test-Set.
Wenn das bei mehreren Tests in einer Packung vorkommt, dann bringen Sie die Tests zu
threm Héndler zurtick. Wenden Sie sich an lhren Arzt oder ein COVID-19 Testzentrum.

Wie geht es weiter?

Bei einem positiven Testergebnis:

Es liegt aktuell der Verdacht auf eine COVID-19-Infektion vor. Bitte wenden Sie sich
umgehend an einen Arzt oder das 6rtliche Gesundheitsamt und lassen Sie einen
PCR-Bestatigungstest durchfiihren.

Bitte halten Sie die értlichen Richtlinien zur Selbstisolierung ein.

Bei einem negativen Testergebnis:

Bitte halten Sie weiterhin alle geltenden Regeln beziglich Kontaktes mit anderen und
Schutzmalnahmen ein.

Auch bei einem negativen Test kann eine Infektion vorliegen.

Im Verdachtsfall wiederholen Sie den Tests nach 1-2 Tagen, da das Coronavirus nicht
in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann.

Bei einem ungiiltigen Testergebnis:

Dies wurde eventuell hervorgerufen durch eine fehlerhafte Testdurchfiihrung.

Bitte wiederholen Sie den Test. Bei weiterhin ungiltigen Testergebnissen kontaktieren
Sie einen Arzt oder ein COVID-19-Testzentrum.
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