CLINITEST®
Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

KURZANLEITUNG

WICHTIG
= Dieser Test kann in den ersten zehn Tagen nach dem
Auftreten von COVID-19-Symptomen verwendet werden.

*  Dieser Test ist fiir die Verwendung zu Hause durch Perso-
nen ab 12 Jahren zugelassen. Nasenabstrichproben von
Personen unter 12 Jahren oder iiber 70 Jahren sollten durch
Erwachsene oder unter deren Aufsicht genommen werden.

*  Die Dauer des Tests betragt etwa 5 Minuten fiir die
Vorbereitung, und das Testergebnis wird nach 15
Minuten abgelesen.

*  Esist wichtig, dass Sie die Anweisungen genau befolgen,
um ein korrektes Ergebnis zu erhalten.

*  Das Testgerat und die Pufferlésung miissen
Raumtemperatur (15-30°C) haben, bevor mit dem Test
begonnen werden kann.

+  Bitte waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hénde vor und
nach dem Test.

*  Bitte ergreifen Sie die nétigen SicherheitsmaBnahmen,
wenn Sie andere Personen testen (z. B. Maske,
Handschuhe).

Wenn Sie Fragen zur Verwendung des Tests oder zum
Ablesen des Ergebnisses haben, wenden Sie sich bitte an die
Kundenbetreuung.

Internet: www.clinitest.si i com

VORBEREITUNG

Inhalt des Kits

1. Sterile Wattestabchen (5)

2. Testgeréte (5)

3. Extraktionsrdhrchen mit Puler und Spitzen (5)
4. Gebrauchsanweisung (1)

5. Kurzanleitung (1)

ERFORDERLICHE, JEDOCH NICHT ENTHALTENE ARTIKEL
Uhr, Timer oder Stoppuhr und Kunststoffbeutel fiir Abfall.

VERZEICHNIS DER SYMBOLE

TESTVERFAHREN
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Schritt 1:

Setzen Sie das Rohrchen in die Workstation ein. Nehmen Sie den
Deckel von der Oberseite des Rohrchens ab.
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Schritt4; Schritt 5:

Fiihren Sie das Wattestébchen Nehmen Sie das

mindestens 5 Mal mit einer Wattestdbchen heraus und
Drehbewegung {iber die fiihren Sie es in Ihr rechtes
Innenseite [hres Nasenlochs. Nasenloch ein. Wiederholen
Achten Sie auf guten Kontakt Sie die Schritte 3 und 4.
zwischen dem Wattestabchen und

der Innenseite des Nasenlochs.
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Schritt 10: Schritt 11:
Nehmen Sie das Setzen Sie die im Kit
Wattestébchen heraus und enthaltene Spitze mit etwas

Druck auf das Réhrchen und
achten Sie darauf, dass sie
fest sitzt.

entsorgen Sie es in einen
Kunststoffbeutel.

Schritt 15:
Lesen Sie das Ergebnis ab. Es gibt drei mégliche Arten von Ergebnissen.

Positives Testergebnis

Wenn das Ergebnisfenster des
Testgeréts aussieht wie eines der
beiden links dargestellten positiven
Fenster, haben Sie eine aktuelle
COVID-19-Infektion. Bitte rufen Sie
Ihren Arzt oder das drtliche
Gesundheitsamt an und halten Sie
sich unbedingt an die 6rtlichen
Richtlinien fiir die Selbstquarantine.
Méoglicherweise ist ein weiterer Test
mit einem anderen Verfahren, wie
2. B. einem PCR-Test, erforderlich.
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Schritt 2:

Offnen Sie die Verpackung des Wattestébchens an der
angegebenen Stelle. Halten Sie das Wattestdbchen am
Kunststoffstiel fest und ziehen Sie es heraus. Beriihren Sie
nicht die fahige Spitze des
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Schritt 6:
Nehmen Sie das
Wattestabchen aus lhrem

Schritt 7:

Mischen Sie griindlich, indem Sie
das Wattestabchen mindestens
Nasenloch heraus und fithren 6 Mal drehen und dabei die

Sie es in das Réhrchen in der
Workstation ein.

Spitze des Wattestdbchens gegen
den Boden und die Seiten des
Réhrchens driicken

Hier 4 Tropfen
. derLésung
*. auftragen

Schritt 13:

Geben Sie 4 Tropfen der
Lésung in die Probenvertiefung
des Testgerits, indem Sie das
Rohrchen vorsichtig
zusammendriicken.

Schritt 12:

Nehmen Sie das Testgerat
aus dem Folienbeutel und
legen Sie es auf eine ebene,
saubere Fléche.

Negatives Testergebnis

Wenn das Ergebnisfenster des Testgeréts
aussieht wie eines der beiden links dargestellten
negatlven Fenster, konnte keine aktuelle COVID-
19-Infekti werden.

Sie im Fall eines Verdachts den Test nach 1-2
Tagen, da das Virus nicht in allen Phasen einer
Infektion korrekt nachgewiesen werden kann.
Auch bei einem negativen Testergebnis miissen
Sie weiterhin alle geltenden Regeln fiir den
Kontakt mit anderen Personen und die
SchutzmaBnahmen einhalten.
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Schritt 3:

Fiihren Sie die saugfahige Spitze des Wattestabchens vorsichtig
in Ihr linkes Nasenloch ein. Achten Sie darauf, dass sich die ganze
Spitze des Wattestabchens in Ihrem Nasenloch befindet

(2-4 cm tief). Fiihren Sie das Wattestabchen nicht weiter ein,
wenn Sie Widerstand spiiren.

1 Minute
Schritt 8: Schritt 9:
Starten Sie den Timer. Driicken Sie das Rohrchen

Lassen Sie das mehrmals von auBen zusammen.

Wattestabchen 1 Minute  Versuchen Sie, so viel Fliissigkeit

im Réhrchen. wie mdglich aus dem
Wattestabchen herauszudriicken.

15 Minuten

Schritt 14:

Starten Sie den Timer und warten Sie
15 Minuten. Es ist wichtig, dass Sie die
Ergebnisse nach 15 Minuten ablesen.

Ungiiltiges Ergebnis

Wenn Ihr Testergebnis anders
aussieht, also keine Linie sichtbar ist
oder nur eine Linie bei T, ist das
Ergebnis ungdiltig. Dies kann die
Folge der Testdurchfiihrung sein.
Daher sollte der Test wiederholt
werden. Wenn Sie weiterhin
ungiltige Testergebnisse erhalten,
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt
oder ein COVID-Testzentrum.
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