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Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest -
Gebrauchsanweisung

PRODUKTNAME Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest -
VERPACKUNGSEINHEITEN 1T/Set, 5T/Set, 20T/Set, 40T/Set,50T/Set
MODEL NUMMER E
VERWENDUNGSZWECK
Das Set dient zur qualitativen in-vitro-Bestimmung des Covid-19-Antigens mithilfe cines

hlichen vorderen Nasenabstrichs. Der Test dient als Schnelluntersuchung bei Verdachtsfillen auf
das neuartige Coronavirus, kann aber auch als Bestitigungsmethode fiir den Nukleinstiure-Nachweis
bei Patienten nach deren Entlassung dienen. Ein positives Testergebnis weist darauf hin, dass die Probe
cin Coronavirus-Antigen enthiilt. Ein negatives Testergebnis schlieBt die Moglichkeit einer Infektion

nicht aus.
Menschen sind generell empfiinglich fiir COVID-19, dabei handelt es sich um eine ansteckende und
akute Atemwegserkrankung. Infizierte Patient/innen sind derzeit die grofte Infektionsquelle, auch
asymptomatisch infizierte Personen stellen eine Infektionsquelle dar. Die Inkubationszeit betrigt 1 bis
14 Tage, meistens jedoch 3 bis 7 Tage. Die wichtigsten Symptome sind u.a. Fieber, trockener Husten,
Ermiidung, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn. Auch Symptome wie eine verstopfie
und/oder laufende Nase, Hals- und Muskelschmerzen und Durchfall kénnen auftreten.

Dicser Test ist fiir medizinische Laien als Selbsttest fiir Zuhause und an der Arbeit (in Biiros, fiir
Sportver: hulen usw.) g

Itungen, Flughiif i

ANLEITUNG zur Durchfiihrung:

1.Lesen Sic dic ganze Anleitung vor Testbeginn durch. Nehmen Sie sich Zeit fir cine ruhige und
gewissenhafie Ausfilhrung. Suchen Sic eine saubere, helle Arbeitsfliche mit geniigend Platz fur alle
Utensilien. Legen Sie neben dem Testkit noch eine Uhr bereit. Waschen oder desinfizieren Sie sich die
Hiinde griindlich, bevor Sie mit dem Test beginnen und wenn Sie mit dem Test fertig sind.

2.Schauen Sie sich das Schulungsvideo an unter:

3.Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung ohne die
Wattierung zu berithren und fiihren Sie diesen mit dem
Wattestiibchen voran 1,5 cm vorsichtig in ein Nasenloch ein, bis
cin leichter Widerstand spiirbar ist. Fiihren sie den Tupfer nicht
tiefer ein, wenn sie starken Widerstand oder Schmerzen spiiren.
Mit mittlerem Druck den Abstrichtupfer mindestens 15 Sekund
lang 4 - 6 mal in einer kreisformigen Bewegung entlang der
inneren Nasenwand bewegen, um mdoglichst viele Zellen und
Schleim aufzusammeln. Wiederholen Sie die Probenahme mit
dem gleichen Abstrichtupfer im anderen Nasenloch.

4.Offnen Sie das Probenahmerohr an der groien Offnung
und stecken den benutzten Abstrichtupfer mit der
gesammelten Probe in das Rohr. Die Probe muss in der
Flitssigkeit des Probenextraktionspuffers eingeweicht
werden. Die Einweichzeit des Abstrichs betriigt mindestens
15 Sekunden, dabei muss der Abstrichtupfer mehrere Male

gedreht und der Abstrichkopf 3 Mal gedriickt werden. Das
Probenahmerohr wird driickt wihrend der 7
5 en wird. AnschlieBend wird —~

Abstrichtupfer hera

das Entnahmerdhrchen mit der Verschlusskappe
verschlossen Die Flilssigkeit im Réhrchen ist die Probe
nach der Behandlung.

5.Packen Sie den benutzten Abstrichtupfer in die
beiliegende Plastiktiite fiir kontaminierte Abfiille.

6.Falls die Testkassette und die Probe nicht bei |
Raumtemperatur (10~30°C) gelagert wurden, so sind diese
fiir 15 bis 30 Minuten bei Raumtemperatur zu lagern. |

ol
7.0ftnen Sie den silbernen Aluminiumbeutel und legen Sie die
Testkasette auf eine gerade Unterlage. Nach dem Offnen des
Folienbeutels sollte der Test innerhalb von 30 Minuten verwendet ;
werden (Temperatur 10~30°C, Luftfeuchtigkeit <70%). |

8.0ffnen Sie das Probenahmerohr an der kleinen vorderen
Verschraubung und geben Sie exakt 4 Tropfen der behandelten

Probe in das Probenloch (S) der Testkassette. N 2 1
5 = = )
9.Das Ergebnis nach dem Auftragen der Tropfen bei Raumtemperatur 15
(10 bis 30 °C) nach 15 Minuten beobachten. Das nach Ablauf von 30 A
min.

Minuten angezeigte Ergebnis ist ungiiltig.

10.Bewertung der Ergebnisse

0 d

Ergebnis 1:Positiv  Ergebnis 2:Negativ Ergebnis 3:Ungliltig

Positiv: Zwei Farbbinder zeigen sich im Beobachtungsfenster, d.h. eine rote oder magentafarbene
Linie erscheint an der Position der C-Linie (Kontrollbereich) und an der T-Linic (Nachweislinie) wie
in Ergebnis 10 dargestellt. Das Testergebnis des neuartigen Coronavirus-Antigen in der Probe ist
positiv. Es liegt aktuell der Verdacht einer COVID-19-Infektion vor. Begeben Sie sich umgehend in
Selbstisolicrung entsprechend den ortlichen Richtlinien und wenden Sie sich umgehend telefonisch an
Thren Hausarzt/Arzt oder das ortliche Gesundheitsamt entsprechend der Vorgaben Ihrer &rtlichen
Behorden. Thr erzieltes Testergebnis wird durch einen PCR-Bestitigungstest iiberpriift und es werden
Ihnen die nichsten Schritte erklirt.
Negativ: Ist hlieBlich eine hori ale farbige Linie im Kontrollbereich (C) sichtbar, so kann dies
bedeuten, dass Sie negativ sind oder aber, dass die Viruslast zu gering ist, um vom Test erkannt zu
werden. Wenn Sie Symptome verspiiren wie bspw. Kopfschmerzen, Migrine, Fieber, Verlust des
Geruchs- /oder Geschmackssinns, wenden Sie sich unter Anwendung der Regelungen Ihrer &rtlichen
Behorden an die niich 1 lizinische Einrich Ergii d dazu konnen Sie den Test mit
cinem neuen Testkit wiederholen. Im Verdachtsfall wiederholen sie den Test nach 1-2 Tagen, da das
Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann.

Auch bei einem negativen Testergebnis sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten!

Ungilltig: Keine Linie zeigt sich an der Position C (Kontrollbereich) im Beobachtungsfenster (wie in
Ergebnis 10 dargestellt), was anzeigt, dass der Test ungilltig ist. Dies kann durch eine eventuell
fehlerhafte Testdurchfithrung hervorgerufen werden. Wiederholen Sie bitte den Test mit einem neuen
Testkit gemiiB der Gebrauchsanweisung. Bei weiteren ungiiltigen Testergebnissen kontakticren Sie
Thren Arzt oder ein COVID-19-Testzentrum.

11.Nach dem Test packen Sie alle Bestandteile dieses Tests in die beiliegende
Plastiktiite fiir kontaminierte Abfiille und entsorgen diese Tiite verschlossen im
Restmiill. Nicht wiederverwendbar.

12.Hiinde erneute waschen oder desinfizieren.
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BESTANDTEILE

1.SARS-CoV-2-Antigen-Testkassette
2.Probenextraktionspuffer
3.Einweg-Virusprobenabstrich
4.Miillbeutel fiir kontaminierten Abfall
5.Gebrauchsanweisung

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

1.Das Set sollte bei 4~ 30°C aufbewahrt werden und die Haltbarkeit ist auf 18 Monate festgelegt.
Verwenden Sie das Produkt nicht nach Verfallsdatum. Herstellungs- und Verfallsdatum siche Etikett.

2.Nach dem Offnen des Folienbeutels sollte der Test innerhalb von 30 Minuten verwendet werden
(Temperatur 10~30°C, Luftfeuchtigkeit <70%), und er sollte sofort nach dem Offnen bei 30°C
verwendet werden.

3.Der Probenextraktionspuffer sollte innerhalb von 18 Monaten nach dem Offnen verwendet werden
(Temperatur 10~30°C, Luftfeuchtigkeit <70%).

PRUFVERFAHREN
Wenn der Test korrekt durchgefiihrt wurde erscheint die Kontrolllinie, da die Reagenzien reaktiv sind.

EINSCHRANKUNGEN

1. Das Set ist cin qualitativer Test, der Konzentration des neuartigen Coronavirus-Antigens nicht
quantifizieren kann.

2. Das Testergebnis dieses Sets ist nicht das cinzige Bestitigungskennzeichen fir Klinische
Indikationen. Wenn das Testergebnis nicht ‘mit dem Klinisct Nachweis iibereinstimmt, wird
empfohlen, zusiitzliche Tests durchzufiihren, um das Ergebnis zu verifizieren.

3. Die Testergebnisse der Proben hiingen mit der Qualitit der Probensammlung, -verarbeitung,
-transport und -aufbewahrung zusammen. Jegliche Fehler konnen ungenauc Testergebnisse
verursachen. Wenn die Kreuzkontamination withrend der Probenverarbeitung nicht kontrolliert wird,
kann es zu falsch positiven Ergebnissen kommen.

4. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollten von einem Erwachsenen unterstiitzt werden.
5.Klinische Leistung: Nasenabstrichproben

Die klinische Leistung des neuartigen Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest (Kolloidales Gold)
wurde durch Selbsttests bei einer Untersuchung von 108 positiven und 115 negativen Proben auf
SARS-CoV-2-Antigen (Ag) mit einer Empfindlichkeit von 95,37% (95% KI: 89,62-98,01%) und ciner
Spezifitit von 99,13% (95% KI: 95,24-99,85%) bestimmt.

PCR-Testergebnisse

Positiv Negativ Gesamt
siti 103 1 104
Ergebnissc  des  neuartigen Posttiy
Coronavir
AL Negatiy | 5 114 119
(2019-CoV)-Antigentest
(Kolloidales Gold) Gesamt | 108 115 223
Gesamtprozentuale
Sensitivitit Spezifitiit . .
Ubereinstimmung
95,37% 99,13% 97,31%
[89,62%; 98,01%)] [95,24%; 99,85%] | [94,26%; 98,76%]
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VORSICHTSMASSNAHMEN

1.Das Set ist nur fiir den in-vitro diagnostischen Gebrauch vorgesehen. Bitte lesen Sie vor
Untersuchung die Betricbsanleitung sorgfiltig durch.

2. Bitte verwenden Sie den in diesem Set enthaltenen Abstrich und Probenextraktionspuffer. Ersetzen
Sie die Probenextraktion in diesem Set nicht durch Bestandteile aus anderen Sets.

3. Verwenden Sie nur unbeschiidigte Testkits.

4. Der Betrieb sollte streng nach Anleitung erfolgen und unterschiedliche Chargen sollten nicht
gemischt verwendet werden.

5. Der Benutzer sollte die Probe so schnell wie moglich testen, da sich die Bewertung der klini
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Leistung einer gefrorenen Probe von einer frischen Probe unterscheiden kann.

6. Positive und negative priidiktive Werte hiingen stark von den Priivalenzraten ab. Positive
Testergebnisse stellen in Zeiten geringer/keiner SARS-CoV-2-Aktivitiit bei niedriger
Krankheitspriivalenz mit gréferer Wahrscheinlichkeit falsch positive Ergebnisse dar. Falsch negative
Testergebnisse sind wahrscheinlicher, wenn die Priivalenz der durch SARS-CoV-2 verursachten
Krankheit hoch ist.

7. Die Empfindlichkeit des Tests nach den ersten fiinf Tagen nach Auftreten der Symptome hat gezeigt,
dass sie im Vergleich zu einem RT-PCR SARS-CoV-2-Assay abnimmt.

8. Nach dem Offnen muss die Testkassette innerhalb von 30 Minuten verwendet werden (Temperatur
10~30°C, Luftfeuchtigkeit <70%) und sie sollte nach dem Offnen bei Raumtemperatur (10 - 30°C)
sofort verwendet werden. Die unb te Testh muss verschlossen und trocken gelagert werden.

9. Fliissigkeit im Prob ohr NICHT trinken. Bei versehentlicher Einnahme den Mund griindlich

ausspiilen, Extraktionsfliissigkeit ist nicht giftig.

10. Abfille oder iiberschiissige Proben, die withrend des Tests anfallen, sollten entsprechend den
infektiosen Erregern inaktiviert werden,
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HAUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

e Wann kann ich mich selbst testen?

Sie konnen sich jederzeit selbst testen, unabhéingig davon, ob Sie Symptome haben oder
nicht. Beachten Sie bitte grundsiitzlich, dass das Testergebnis eine fiir diesen Zeitpunkt
gilltige Momentaufnahme ist. Tests sollten demzufolge entsprechend der Vorgaben der
zustindigen Behorden wiederholt werden.

o  Worauf muss ich achten, um ein moglichst exaktes Testergebnis zu erhalten?

Halten Sie sich grundsiitzlich exakt an die Gebrauchsanweisung. Fithren Sie den Test
unmittelbar nach der Probenentnahme durch. Geben Sie die Tropfen aus dem
Probenrdhrchen ausschlieBlich in die dafiir vorgesehene Vertiefung der Testkassette.
Geben Sie vier Tropfen aus dem Probenrohrchen ab. Eine zu groBe oder zu geringe
Anzahl an Tropfen kénnen zu einem falschen oder ungiiltigen Testergebnis fiihren.

o Wie funktioniert der Test?

Das N-Protein des SARS-CoV-2-Virus reagiert mit der Beschichtung der Testlinie und
fiihrt zu einer Farbinderung, d.h. eine rote Linie erscheint. Wenn die Probe keine
Virusproteine bzw. Antigene enthiilt, erscheint keine rote Test-Linie (T).

o Der Teststreifen ist stark verfiirbt. Woran liegt das bzw. was mache ich falsch?

Der Grund fiir eine deutlich sichtbare Verfirbung des Teststreifens liegt in der Abgabe
einer zu groBen Menge an Tropfen aus dem Probenrhrchen in die Vertiefung der
Testkassette. Der Indikatorstreifen kann nur eine begrenzte Menge an Fliissigkeit
aufnehmen. Erscheint die Kontrolllinie nicht oder ist der Teststreifen stark verfirbt,
wiederholen Sie bitte den Test mit einem neuen Testkit gemiB der
Gebrauchsanweisung.
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o Was muss ich tun, wenn ich den Test durchgefiihrt habe, aber keine
Kontrolllinie sehe?

In diesem Fall ist das Testergebnis als ungiiltig zu werten. Dies kann durch eine
eventuell fehlerhafte Testdurchfiihrung hervorgerufen werden. Wiederholen Sie bitte
den Test mit einem neuen Testkit gemiB der Gebrauchsanweisung. Bei weiteren
ungiiltigen  Testergebnissen  kontaktieren ~ Sie  Thren  Arzt  oder  ein
COVID-19-Testzentrum.

o Ich bin mir bei der Interpretation der Ergebnisse unsicher. Was ist zu tun?

Wenn Sie das Ergebnis des Tests nicht eindeutig feststellen konnen, wenden Sie sich
unter Anwendung der Regelungen Ihrer 6rtlichen Behorden an die nichstgelegene
medizinische Einrichtung.

e Mein Ergebnis ist positiv. Was ist zu tun?

Sind sowohl eine horizontale farbige Linie im Kontrollbereich (C) als auch im
Testbereich (T) sichtbar, so ist Ihr Ergebnis positiv. Es liegt aktuell der Verdacht auf die
COVID-19-Infektion vor. Begeben Sie sich umgehend in Selbstisolierung entsprechend
den ortlichen Richtlinien und wenden Sie sich umgehend telefonisch an Ihren
Hausarzt/Arzt oder das ortliche Gesundheitsamt entsprechend der Vorgaben Ihrer
ortlichen Behorden. Ihr erzieltes Testergebnis wird durch einen PCR-Bestitigungstest
iiberpriift und es werden Ihnen die niéichsten Schritte erklirt.

o Mein Ergebnis ist negativ. Was ist zu tun?

Ist ausschlieBlich eine horizontale farbige Linie im Kontrollbereich (C) sichtbar, so
kann dies bedeuten, dass Sie negativ sind oder aber, dass die Viruslast zu gering ist, um
vom Test erkannt zu werden. Wenn Sie Symptome verspiiren wie bspw. Kopfschmerzen,
Migrine, Fieber, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, wenden Sie sich unter
Anwendung der Regelungen Ihrer ortlichen Behorden an die nichstgelegene
medizinische Einrichtung. Ergiinzend dazu konnen Sie den Test mit einem neuen Testkit
wiederholen. Im Verdachtsfall wiederholen sie den Test nach 1-2 Tagen, da das
Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann.
Abstands- und Hygieneregeln sind weiterhin zu beachten.

o Kann diese Testkassette von mehreren Personen wiederverwendet oder
verwendet werden?

Diese Testkassette ist zur einmaligen Verwendung bestimmt und kann nicht von
mehreren Personen wiederverwendet oder verwendet werden.

o Wo entsorge ich das Produkt?

Das Testkit darf iiber den normalen Hausmiill entsorgt werden.

Das Produkt darf gem#B § 11 Abs. | MPG befristet in Deutschland erstmalig in Verkehr gebracht werden.
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